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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 24/2026 

“ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONTRASTACIÓN 

DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 
TRES (3) POSICIONES” 

(PRIMERA CONVOCATORIA) 
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I. GENERALIDADES 

 
1 PARA CONSIDERACIÓN LEGAL, LAS PROPUESTAS DEBERÁN SER PRESENTADAS CUMPLIENDO 

LAS SIGUIENTES FORMALIDADES: 
 

1. Presentación de un sobre cerrado, conteniendo los documentos de carácter legal, administrativo y técnico, 

debiendo consignar toda la información requerida y establecida en el presente pliego de condiciones. 

2. El índice de contenido de la propuesta. La propuesta deberá estar numerada, sellada y rubricada o firmada por 

el representante legal del proponente. 

3. Presentar un ejemplar original y una copia de la propuesta. Los documentos legales, administrativos y técnicos 

requeridos serán presentados en fotocopia simple, implicando su presentación declaración jurada sobre su 

autenticidad (excepto las boletas de garantía que deben ser originales). Los documentos originales serán 

presentados únicamente por el adjudicatario. 

4. Las propuestas deberán tener un plazo de validez de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de 

presentación de propuestas. 

5. La presentación de las propuestas implica aceptación del pliego de especificaciones y su absoluta conformidad 

con el contenido del mismo. 

6. Serán rechazadas las propuestas que presenten raspaduras o alteraciones en las cifras consignadas. Si la 

propuesta contiene adiciones o interlineaciones, harán que la misma sea tomada como indefinida, ambigua y 

rechazada. 

7. El proponente podrá mediante nota expresa desistir de continuar participando en el proceso de contratación, 

hecho que de suceder antes de la hora límite de recepción de propuestas, dará lugar a la devolución de los 

sobres presentados por el proponente sin responsabilidad alguna. Caso contrario será sancionado con la 

ejecución de la boleta de garantía de seriedad de propuestas. 

8. Se declarará desierta la convocatoria, únicamente si se produce una o más de las siguientes situaciones: 

a. No presentación de dos o más propuestas. 

b. Si ninguna de las propuestas cumple los requisitos legales, administrativos y técnicos, exigidos en el 

pliego de especificaciones. 

c. Si los precios excediesen el presupuesto determinado para el objeto de la convocatoria, salvo que 

el Directorio determine reformular el monto asignado. 

d. Por no convenir a los intereses de CESSA. 

9. La Licitación Púbica Pública se sujetará al Reglamento de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios 

de la Compañía Eléctrica Sucre S.A. al presente Pliego de Especificaciones, Código de Comercio y demás 

normas conexas. 

10. Los proponentes podrán consultar los alcances del presente pliego de especificaciones mediante nota dirigida 

al correo electrónico cessa@cessa.com.bo. 

11. A solicitud de las empresas proponentes, CESSA podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas; dicha 

solicitud será recibida hasta cinco (5) días antes de la fecha límite, la respuesta de la Compañía será 

mailto:cessa@cessa.com.bo
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comunicada a todos los proponentes que hubieren adquirido el pliego, hasta 72 horas antes de la fecha límite. 

12. Las ofertas deberán ser presentadas en Secretaría de Directorio de CESSA en la fecha y hora señalada en la 

convocatoria, en sobre cerrado con el siguiente rótulo: 

 

2 COMPAÑÍA ELÉCTRICA SUCRE S.A. 

LICITACIÓN PUBLICA N° 24/2026 (PRIMERA CONVOCATORIA) 

correo electrónico: cessa@cessa.com.bo 

Calle Ayacucho Nº 254 - Telf: 4-6453126 Int. 400 

Sucre-Bolivia 

Ref.: “ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE 3 POSICIONES”  

(PRIMERA CONVOCATORIA) 

 

13. Las propuestas que lleguen a CESSA, después del plazo y hora mencionados en la “Licitación Pública”, serán 

rechazadas y no serán recibidas por ningún motivo, registrándose tal hecho en el Libro de recepción de 

propuestas. 

14. En la evaluación de las propuestas se tomarán en cuenta los siguientes puntos: 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

a) PRECIO 50 PUNTOS 

b) PROCEDENCIA 20 PUNTOS 

c) PLAZO DE ENTREGA 30 PUNTOS 

 

 La evaluación y la adjudicación podrán ser efectuadas por ítems 

La evaluación del plazo de entrega será evaluada de acuerdo a la propuesta, este plazo será       

computado desde la firma del contrato y la orden de proceder, en caso de incumplimiento CESSA 

podrá ejecutar la boleta de seriedad de propuesta. 

 

La evaluación de la procedencia será considerando: 

20 puntos para productos procedentes de NORTEAMÉRICA Y EUROPA 

15 puntos para productos procedentes de SUDAMÉRICA 

5 puntos para productos procedentes de CHINA y OTROS. 

  

 

CESSA hará conocer la evaluación a todos los oferentes de manera individualizada y, éstos tendrán 48 horas 

para observarla enviando su nota al correo electrónico cessa@cessa.com.bo caso contrario se contará con su 

aceptación y no podrá ser reclamada después. 

CESSA informará la resolución de adjudicación a la empresa adjudicataria dentro de las 48 horas siguientes. 

Si la empresa adjudicataria, no cumpliere con la presentación de los documentos exigidos dentro del término 

establecido o no se presentare a suscribir el contrato en oficinas de CESSA o declarare su decisión de retirarse, 

la Compañía Eléctrica Sucre S.A. hará efectiva la boleta bancaria de garantía de seriedad de propuesta. En 

este caso se podrá declarar desierta la convocatoria, o se podrá adjudicar a la oferta ubicada en segundo lugar 

mailto:cessa@cessa.com.bo
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en la evaluación, o autorizar el inicio de una nueva convocatoria. 

15. Como requisito previo a la suscripción del contrato, el adjudicatario, deberá presentar a satisfacción de 

CESSA, los siguientes documentos: 

a. Originales o copias fotostáticas legalizadas del testimonio de poder de representante legal, cuando 

corresponda y Matrícula de Comercio Vigente; 

b. Boleta de Garantía de cumplimiento de contrato, por un monto equivalente al diez (10) por ciento del valor 

del contrato, con vigencia desde la firma del contrato hasta la entrega definitiva. Las boletas bancarias 

deben ser emitidas por un Banco del Sistema que tenga oficinas en la ciudad de Sucre, con carácter 

irrevocable y de ejecución inmediata. 

16. CESSA mediante su Gerente General, suscribirá el contrato con la empresa adjudicataria, dejando claramente 

establecido que forma parte integrante del contrato sin necesidad de trascripción literal, los siguientes 

documentos: 

a. El Reglamento de Adquisición de Bienes y contratación de Servicios 

b. El presente pliego de especificaciones. 

c. La propuesta adjudicada. 

d. Boletas de garantía y otros documentos importantes del proceso. 
 

 
II. REQUISITOS LEGALES HABILITANTES 

Los requisitos legales comprenden los siguientes documentos: 

1. Fotocopia del testimonio de constitución de la empresa, inscrita en Registro de Comercio de Bolivia, 

cuando corresponda. 

2. Fotocopia del testimonio de poder del representante legal, inscrito en el Registro de Comercio de Bolivia, 
cuando corresponda. 

3. Fotocopia del certificado de la matrícula vigente, otorgada por el Registro de Comercio de Bolivia. 

4. Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT). 

5. En caso de asociación accidental, el contrato correspondiente con indicación del porcentaje de participación 

de los asociados, señalando el nombre del representante legal. 

6. Boleta bancaria de garantía de seriedad de propuesta, por el monto del 2% de la oferta, con vigencia de 90 

días, computables desde la fecha de la presentación de la propuesta.  

 
III. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS HABILITANTES. - 

Los Requisitos Administrativos comprenden los siguientes documentos: 

1. Nota expresa de los proponentes, dando fe del cumplimiento de contratos que hubieren efectuado en los 

últimos tres años, respecto a la oferta.  

2. Estados Financieros de las dos últimas gestiones con informe de Auditoría, si corresponde. 

3. Formulario de pago de impuestos de Utilidades de la última gestión. 

4. Certificado de Inscripción en la cámara correspondiente, cuando corresponda. 
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IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. -  

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

2.- OBJETIVO 

El presente documento tiene por objeto definir las características generales, especificaciones técnicas para la 

adquisición de un Banco contrastador de medidores eléctricos con el fin de aumentar la producción de contrastación 

de medidores eléctricos monofásicos. 

3.- ALCANCE 

a) Adquisición de un (1) Banco de Calibración y Ensayo de 3 Medidores Trifásicos de Energía Eléctrica. 

b) Las propuestas deberán ser presentadas al Idioma Castellano. 

c) El proponente deberá presentar el Formulario B-1 de propuesta económica. 

d) Los precios de las propuestas serán expresados en moneda nacional. 

4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL 

BIEN ADQUIRIR 

Las especificaciones técnicas del equipo ofertado deben ser presentado en el Formulario C-1. 

Las especificaciones técnicas requeridas para el banco de calibración y ensayo de 3 medidores trifásicos de energía 

eléctrica son:  
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SI NO

PZA

Si

Si

Monofásica 180 … 300 V

50/60Hz ± 2Hz

-10°C a +40°C

35% - 85% libre de condensación

Core i7 (12ava generación) con 

8GB de RAM y 1T de HDD, 

Windows 11 (portátil o escritorio), 

con monitor de 27" HD

A Tinta, recargable

3x57,7 … 3x480 V

≤ 0,5 mA @ 450 V

> 600 V

3x10 mA … 3x120 A

≤ 0.3mΩ para 1 a 100 A

≤ 0.4Ω para 0.01 a 1 A

0 … 360 °

45 … 65 Hz

0,05%

3x57,7 … 3x277 V (Fase-neutro)

45 … 65 Hz

3x15 VA

0.01% (0.1 V)

≤ 0,05% @ 180 segundos

< 0,8%

THD, 3°, 5° y 7° programables, 

independientes y por fases

3x100 mA … 3x120 A o más

3x150 VA

0.01% (100 mA)

≤ 0,05% @ 180 segundos

< 0,8%

THD, 3°, 5° y 7° programables, 

independientes y por fases

FUENTE ELECTRÓNICA DE CORRIENTE

2

3

4

COMPONENTES MÍNIMOS INCLUIDOS EN EL REQUERIMIENTO:

- PATRÓN DE TRABAJO

- FUENTE ELECTRÓNICA DE TENSIÓN

- FUENTE ELECTRÓNICA DE CORRIENTE

- TRANSFORMADOR DE AISLACIÓN PARA CALIBRACIÓN DE MEDIDORES CON PUENTE 

INTERNO CERRADO (DE LOS MEDIDORES BAJO PRUEBA). EL TRANSFORMADOR DE 

TENSIÓN, PERMITE QUE CADA MEDIDOR RECIBA SU REFERENCIA DE TENSIÓN DE FORMA 

TOTALMENTE INDEPENDIENTE Y FLOTANTE, ELIMINANDO CUALQUIER INTERACCIÓN 

ELÉCTRICA ENTRE LAS POSICIONES DE PRUEBA.

- RACK SOPORTE DE MEDIDORES Y COMPONENTES RELACIONADOS AL BANCO

- CABEZALES ÓPTICOS POR CADA POSICIÓN DE MEDIDORES DEL BANCO

- SISTEMA DE PROTECCIÓN AL EQUIPO, PERSONAL Y MEDIDORES BAJO CALIBRACIÓN

- PC E IMPRESORA ADECUADOS Y DE ULTIMA GENERACIÓN

- SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN, GESTIÓN, HASTA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS, 

INFORMES, ETC.

RANGO DE GENERACIÓN

POTENCIA DISPONIBLE EN CIRCUITO DE CORRIENTE

RESOLUCIÓN DE AJUSTE

ESTABILIDAD

FACTOR DE DISTORSIÓN

GENERACIÓN DE ARMÓNICOS

ESPECIFICAR

CLASE (ENER. ACTIVA/ENER. REACTIVA)

BURDEN CIRCUITO DE CORRIENTE

RANGO DE GENERACIÓN DE TENSIÓN

RANGO DE GENERACIÓN DE FRECUENCIA

POTENCIA DISPONIBLE EN CIRCUITO DE VOLTAJE

RESOLUCIÓN DE AJUSTE

ESTABILIDAD

FUENTE ELECTRÓNICA DE VOLTAJE

ALIMENTACIÓN AUXILIAR DEL EQUIPO

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

HUMEDAD RELATIVA DE OPERACIÓN

BANCO TRIFÁSICO DE CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA SEGÚN:

NORMAS  APLICABLE AL DISEÑO DEL EQUIPO PARA CALIBRACIÓN Y ENSAYO: 

- IEC 736 (TESTING EQUIPMENT FOR ELECTRICAL ENERGY METERS)

PARA PRUEBAS EN CALIBRACIÓN Y ENSAYO PARA MEDIDORES DE CONEXIÓN DIRECTA 

Y/O INDIRECTA QUE CUMPLAN:

- IEC 62052-11 (GENERAL REQUIREMENTS, TEST AND TEST CONDITIONS)

- IEC 62053-11 (ELECTROMECHANICAL METERS FOR ACTIVE ENERGY, CLASSES 0.5, 1 AND 

2)

- IEC 62053-21 (STATIC METERS FOR ACTIVE ENERGY, CLASSES 1 AND 2)

- IEC 62053-22 (ELECTRICITY METERING EQUIPMENT (A.C.) – STATIC METERS FOR ACTIVE 

ENERGY (CLASSES 0,2 S AND 0,5 S))

- Y EN LO APLICABLE CON LA ANSI C12.1. CAPÍTULO 4 Y 5.

ADEMÁS, PARA LA TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES, LOS RESULTADOS, MANEJO DE 

DATOS Y VALIDACIONES, SEGÚN:

- IEC/ISO 17025 (REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS 

LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN).

ESPECIFICARPATRÓN DE ENERGÍA

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO GENERAL ESPECIFICAR

DATOS A SER COMPLETADOS POR EL PROPONENTEDATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE (CONDICIONES MINIMAS REQUERIDAS)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FORMULARIO C-1, EVALUACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM BANCO DE CALIBRACION Y ENSAYO DE MEDIDORES 03 POSICIONES ESTRICTO CUMPLIMIENTO
CARACTERISTICAS 

OFERTADAS

BANCO DE CALIBRACION Y ENSAYO DE MEDIDORES 3 POSICIONES

CUMPLE

1

RANGO DE MEDICIÓN VOLTAJE

BURDEN CIRCUITO DE VOLTAJE

PROTECCIÓN AL SOBREVOLTAJE

RANGO DE MEDICIÓN DE CORRIENTE

MEDICIÓN ÁNGULO DE FASE

FRECUENCIA

GENERACIÓN DE ARMÓNICOS

FACTOR DE DISTORSIÓN

COMPUTADORA PERSONAL

IMPRESORA

OBSERVACIONES

ESPECIFICAR
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0° … 360°

± 0,01°

1 a 1

0.01%

A carga nominal con factor de 

potencia 1 e inductivo/capacitivo

A baja carga (10% de la nominal) 

con factor de potencia 1 e 

inductivo/capacitivo

A carga máxima (hasta 120 A) por 

fase con distintos factores de 

potencia

Marcha en vacío

Corriente de arranque

De relojería o registro

En medidores bidireccionales 

(capacidad de realización de las 

pruebas mencionadas en 

bidireccionalidad)

Trifásicos electromecánicos 3 y 4 

hilos

Trifásicos electrónicos de 3 y 4 

hilos

Trifásicos de conexión directa e 

indirecta 

Medidores monofásico 

electromecánicos 2 hilos

Medidores monofásico electrónicos 

2 hilos

IP40 O MAYOR

0.05%

0.05%

0.05%

0.025%

0.025%

0.025%

ESPECIFICAR

CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN

SOPORTE TECNICO EQUIPO CONTRASTADOR DE 03 POSICIONES

DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS QUE GARANTICEN BUEN FUNCIONAMIENTO.

ENTREGA DE REPUESTOS QUE SUFRAN MAYOR DEGRADACIÓN DURANTE LA VIDA ÚTIL 

DEL BANCO, SIN INCLUIR PC E IMPRESORA.

RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

CLASE

EXPERIENCIA EN DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS CONTRASTADORES DE MEDIDORES

CERTIFICADO DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS CONTRASTADORES DE MEDIDORES

REPUESTOS

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA (OBLIGATORIO, INDICAR EMPRESAS, DIRECCIONES Y 

PERSONAS DE CONTACTO BOLIVIA -  EXTERIOR DEL PAÍS). EN CASO DE PROPONENTES 

NACIONALES EL OFERENTE DEBE ACREDITAR REPRESENTACION Y CAPACIDAD DE 

SOPORTE TÉCNICO DE LA MARCA OFERTADA. SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACIONES A 

PERSONAL DE CESSA, GARANTÍA, VIDA ÚTIL.

- EL SOPORTE DEBE SER REALIZADO EN IDIOMA ESPAÑOL, EN HORARIO LABORAL DE 

PERSONAL DE CESSA

- EN LA OFERTA LA CAPACITACIÓN DEBERÁ SER REALIZADA EN IDIOMA ESPAÑOL CON EL 

EQUIPO Y PRESENCIAL, CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS EFECTIVAS.

- GARANTÍA DEL EQUIPO 3 AÑOS (EN LOS CUALES EL PROPONENTE DEBERÁ 

SOLUCIONAR INCONVENIENTES EN MÁXIMO 48 HORAS DE LO INFORMADO)

- GARANTIZAR VIDA ÚTIL DE 10 AÑOS DE LOS COMPONENTES ESENCIALES DEL EQUIPO Y 

ENTREGAR REPUESTOS DE COMPONENTES QUE PUEDAN SUFRIR DAÑOS DURANTE ESTE 

PERIODO.

EL PROPONENTE DEBE PRESENTAR EL DETALLE DE EQUIPOS CONTRASTADORES DE 

MEDIDORES EN BOLIVIA. EL MODELO OFERTADO YA DEBE HABER SIDO UTILIZADO POR 

OTRAS EMPRESAS ELECTRICAS DE BOLIVIA.

LOS EQUIPOS CONTRASTADORES DE MEDIDORES DEBE TENER CERTIFICADO DE 

CALIBRACION POR LABORATORIO RECONOCIDO EN BOLIVIA.

PULSO DE LED INFRARROJO

FRECUENCIA

CLASE DE PRECISIÓN

VOLTAJE

POTENCIA ACTIVA

ENERGIA REACTIVA

ENERGIA ACTIVA

CORRIENTE

CABEZAL ÓPTICO

CAPTURA MANCHA DE DISCO EN MEDIDOR ELECTROMÉCANICO

SEGURIDAD

TIPO DE PROTECCION 

IP40: Protege contra objetos sólidos de más de 1 mm (como cables delgados o herramientas 

pequeñas). Evita que clips o pequeños tornillos caigan accidentalmente dentro de los circuitos.

5

7

ESPECIFICAR

RANGO

RESOLUCIÓN

ESPECIFICAR

6

8

9

10

11

PRUEBAS Y MEDIDORES

TRANFORMADOR DE AISLACIÓN

DESFASE ENTRE VOLTAJE Y CORRIENTE

DESCRIBIR

DOCUMENTAR

DOCUMENTAR

DESCRIBIR

ESPECIFICAR

CAPACIDAD DE PRUEBAS EN MEDIDORES CONVENCIONALES Y BIDIRECCIONALES. 

PRUEBAS PROGRAMABLES EN FUNCIÓN ALAS CARACTERTERISTICAS DE LOS 

MEDIDORES QUE UTILIZA CESSA

TIPOS DE MEDIDORES (CONVENCINALES Y/O BIDIRECCIONALES)

PULSO DE LED DE LUZ VISIBLE

DOCUMENTAR

ESPECIFICAR
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 
 

Lugar y Fecha: 

Proceso de Licitación Pública: 

Plazo de validez de la propuesta: 

Procedencia del Bien: 

Plazo de entrega del bien: 

Monto numeral y literal de la propuesta económica: 
 

NOTA: Cuando la Licitación y/o Invitación Pública contemple más de un ítem, el proponente en hoja separada 

debidamente firmada deberá hacer llegar su propuesta económica y plazo de entrega por ítem y la propuesta 

económica total. 

 

A nombre de .................................................................................................. a la cual represento, remito la presente 

propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los 

siguientes puntos: 

 
I.- De las Condiciones del Proceso 

a) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. 

b) Declaro expresamente que la: …………………………………………………………………………. a la cual represento, 

ha cumplido todos los contratos que ha suscrito durante los últimos tres años con entidades del sector público y 

privado. 

c) Declaro y garantizo haber examinado el Pliego de Especificaciones, aceptando sin reservas todas las estipulaciones 

en dicho documento. 

d) Declaro respetar el desempeño de los funcionarios asignados por CESSA, al proceso de contratación y no incurrir 

en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las 

consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. 

e) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de 

ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de CESSA, toda 

la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en 

la misma, CESSA tiene el derecho de descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de 

Propuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa específica. 

f) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la Gerencia General de CESSA, cualquier tipo de presión o intento 

de extorsión de parte de los funcionarios de CESSA o de otras personas, para que se asuman las acciones legales 

y administrativas correspondientes. 

II.- De la Presentación de Documentos 

En caso de ser adjudicado, para la suscripción del contrato, se presentará la siguiente documentación, en original o 

fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. 
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a) Matrícula de Comercio actualizada. 

b) Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar 

propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio. 

c) Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo. 

d) Boleta Bancaria de Garantía de Cumplimiento de Contrato, con las características detalladas en el punto 15, 

inciso b) del presente Pliego de Especificaciones. 

 
 
 
 

 

 
(Firma del Representante Legal del Proponente)  

(Nombre Completo) 
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5.- INFORMACIÓN REQUERIDA 

El proponente deberá presentar con la oferta: 

 Hoja de características técnicas actualizadas. 

 Catálogos del equipo y otros que el postor considere necesarios. 

El proveedor deberá presentar con el equipo: 

 Catálogos y manuales de características técnica en español. 

 Manuales de operación y mantenimiento del equipo en español. 

6.- LUGAR DE ENTREGA 

El suministro requerido deberá ser entregado en las instalaciones de almacenes de CESSA, ubicados en la calle final 

Buenos Aires de la Ciudad de Sucre. Los costos de carguío, descargue y transporte corren por cuenta del proveedor. 

7.- PLAZO DE ENTREGA 

El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los ochenta y cinco días (85) días calendario 

computables a partir de la firma del contrato, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. El retraso en el plazo de 

entrega establecido con el proponente seleccionado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será 

penalizado con una multa a establecerse en el contrato.  

8.- GARANTIA TECNICA 

Los bienes ofrecidos bajo las especificaciones técnicas, deberán estar cubiertos en el contrato resultante de la 

adjudicación la cual garantice el perfecto funcionamiento y defectos de fabricación. Los términos de esta garantía 

deberán indicarse explícitamente en la propuesta, considerándose como mínimo veinte cuatro (24) meses a partir de 

la recepción definitiva del equipo. 

9.- CAPACITACION 

El proveedor deberá realizar una capacitación de un (1) día al personal de CESSA, sobre el manejo, instalación, 

integración, operación, diagnóstico y mantenimiento del equipo objeto de la presente contratación, esta capacitación 

deberá realizarse en oficinas de CESSA calle Ayacucho #254. 

10.- MONTAJE, INSPECCIÓN Y PRUEBAS 

El banco de contrastación será sometido a una prueba e inspección previa a la recepción definitiva. Esta inspección 

será realizada en el lugar de entrega, mencionada en el presente documento. 

11.- PLAZO Y VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

La propuesta deberá tener una validez no menos a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura 

de las ofertas. 
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12.- PRECIO DE LA PROPUESTA 

El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacenes 

de CESSA, ubicados en la calle final Buenos Aires de la Ciudad de Sucre; incluido todos los impuestos de Ley mediante 

la emisión de la correspondiente factura de Ley, debiendo especificar claramente si corresponde a una factura con 

derecho a crédito fiscal o sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, la omisión por parte 

del proponente en especificar cualquiera de las modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la 

emisión de la factura con derecho a crédito fiscal. 

13.- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUCACIÓN 

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (Formulario C-1) 

PRECIO        50 PUNTOS 

PROCEDENCIA       20 PUNTOS 

PLAZO DE ENTREGA      30 PUNTOS 

La evaluación y adjudicación podrán ser efectuadas por item. 

La evaluación del plazo de entrega será evaluada de acuerdo a la propuesta, este plazo será computado desde 

la firma del contrato y la orden de proceder, en caso de incumplimiento CESSA podrá ejecutar la boleta de 

seriedad de propuesta. 

La evaluación de la procedencia será considerando: 

20 puntos para productos procedentes de NORTEAMÉRICA y EUROPA. 

15 puntos para productos procedentes de SUDAMÉRICA. 

5 puntos para productos procedentes de CHINA y OTROS. 
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ITEM
DESCRIPCIÓN DEL 

BIEN
UNIDAD CANT.

PRECIO REFERENCIAL 

UNITARIO Bs.

PRECIO REFERENCIAL 

TOTAL Bs.

PLAZO DE ENTREGA SOLICITADO (DIAS 

CALENDARIO)
MARCA/MODELO

PAIS DE 

ORIGEN

PLAZO DE ENTREGA EN 

DIAS

CANTIDAD 

OFERTADA

PRECIO 

UNITARIO (Bs.)

PRECIO 

TOTAL (Bs.)

1

BANCO DE 

CONTRASTACION 

DE MEDIDORES DE 

ENERGIA 

TRIFÁSICO DE 3 

POSICIONES

PZA. 1 120 DÍAS CALENDARIO

 

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTA

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE
PROPUESTA

(COMPLETADO POR EL PROPONENTE)


